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Uputstvo za upotrebu



Pregled modela
Ovo uputstvo za upotrebu se odnosi na sledeće porodice aparata i 
modele:

� Oticon Alta2 Pro � Oticon Nera2 Pro � Oticon Ria2 Pro
� Oticon Alta2 � Oticon Nera2 � Oticon Ria2

� IIC Nevidljiv u kanalu
� IIC V2 Nevidljiv u kanalu
� CIC Kompletno u kanalu
� CIC V2 Kompletno u kanalu
� MIC Uglavnom u kanalu
� ITC U kanalu
� HS Polu-školjka
� FS Puna školjka



Uvod u brošuru
Ova brošura vas provodi kroz načine korišćenja i održavanja vašeg 
novog slušnog aparata. Molimo vas pažljivo pročitajte brošuru 
uključujući Odeljak o upozorenju. Ovo će vam pomoći da iskoristite 
punu korist od svog novog slušnog aparata.

Vaš defektolog, odnosno distributer, podesio je slušni aparat kako bi 
zadovoljio vaše potrebe. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas 
kontaktirajte svog distributera.

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Radi vašeg lakšeg snalaženja ova brošura sadrži navigacioni stubac da 
vam pomogne da se lako krećete kroz različite odeljke.

Namena proizvoda
Slušni aparat ima namenu da pojača i prenese zvuk do uva i tako 
nadoknadi srednje do teško oštećenje sluha. Slušni aparat nije 
namenjen za upotrebu kod dece mlađe od 36 meseci (3 godine).

VAŽNA NAPOMENA
Pojačavanje koje stvara slušni aparat se jedinstveno podešava i optimizuje 
prema stanju vašeg ličnog sluha tokom podešavanja aparata od strane 
vašeg distributera. 



Opis
Prepoznajte vrstu vašeg slušnog aparata 10
Izgled aparata sa baterijom veličine 10 (CIC prikazan) 12
Izgled aparata sa baterijom veličine 312 (ITC prikazan) 14
Izgled aparata sa baterijom veličine 13  
(oblik Puna školjka prikazan) 16
Prepoznajte levi i desni aparat 18
Baterija 19

Pokretanje
Uključivanje i isključivanje aparata 20
Kada menjati bateriju 21
Zamenite bateriju 22

Rukovanje
Briga o slušnom aparatu 24
Višenamenska alatka za baterije i čišćenje 26

Zamena filtera 28
Zamena ProWax miniFit filtera (ne žičani IIC & CIC V2 75) 29
Zamenite filter ProWax (za sve aparate osim IIC & CIC ne žični) 30
Zamenite T-Cap filter (aparati sa baterijama veličine 10) 31
Zamenite O-Cap filter (aparati sa baterijama veličine 312 i 13) 32
Umetnite aparat 33
Izvadite vaše slušne aparate 34

Opcije
Karakteristike i pribor po izboru 36
Isključite zvuk na slušnom aparatu (po izboru) 37
Promena programa (po izboru) 38
Promenite jačinu zvuka sa pritiskajućim tasterom (po izboru) 40
Promenite jačinu zvuka točkićem za jačinu (po izboru) 41
Pribor za bežični rad (po izboru) 43
Ostale opcije (po izboru) 44

Sadržaj 1/2

nastavak na sledećoj strani



Upozorenja
Upozorenja  46

Dodatne informacije
Vodič za otklanjanje problema 52
Otpornost na vodu i prašinu (IP68) 54
Uslovi korišćenja 55
Međunarodna garancija 56
Tehnički podaci  58
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Prepoznajte vrstu vašeg slušnog aparata
Za vaš ušni aparat, postoji nekoliko oblika i veličina. Molimo 
prepoznajte svoj oblik. Ovo će vam olakšati kretanje kroz brošuru.

  Izgled aparata 
sa baterijom 
veličine 10 (IIC, 
CIC, MIC, ITC, HS)

  Izgled aparata 
sa baterijom 
veličine 312 
(ITC, HS, FS)

  Izgled aparata 
sa baterijom 
veličine 13 (ITC, 
HS, FS)

Sve vrste dostupne su u različitim oblicima i sa različitim konfiguracijama.

ITC prikazan HS prikazan

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

prikazan ne bežični IIC

Opis



12 13  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Izgled aparata sa baterijom veličine 10  
(CIC prikazan)
Šta je to Šta ono radi

Kućište 
baterije

Sadrži bateriju. 
Kućište baterije 

je prekidač za 
uključivanje/
isključivanje

T-Cap zaštita 
mikrofona

Povucite nit za 
povlačenje

Da lakše izvadite 
aparat iz ušnog 

kanala

Zvučnik sa 
zaštitom od masti

Zvuk izlazi

Otvor za 
ventilaciju

Otvor za 
ventilaciju

Komponente mogu biti različito raspoređene na vašim aparatima.

Taster

Zvuk ulazi

Promena programa/
jačine
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Izgled aparata sa baterijom veličine 312  
(ITC prikazan)
Šta je to Šta ono radi

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Komponente mogu biti različito raspoređene na vašim aparatima.

Kućište 
baterije

Sadrži bateriju. 
Kućište baterije 

je prekidač za 
uključivanje/
isključivanje

Zvučnik sa 
zaštitom od 
masti

Zvuk izlazi

Otvor za 
ventilaciju

Taster Promena 
programa

Otvor za 
ventilaciju

O-Cap zaštita 
mikrofona Zvuk ulaziTočkić za 

jačinu zvuka
Promena jačine 
zvuka
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Izgled aparata sa baterijom veličine 13  
(oblik Puna školjka prikazan)
Šta je to Šta ono radi

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Kućište 
baterije

Sadrži bateriju. 
Kućište 

baterije je 
prekidač za 

uključivanje/
isključivanje

O-Cap zaštita 
mikrofona Zvuk ulazi

ProWax 
zaštita za 
zvučnik

Zvuk 
izlazi

Otvor za 
ventilaciju

Taster
Promena programa

Točkić za 
jačinu zvuka

Promena jačine zvuka

Otvor za 
ventilaciju Komponente mogu biti različito raspoređene na vašim aparatima.
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Prepoznajte levi i desni aparat
Važno je da pravite razliku između levog i desnog aparata jer oni mogu 
biti oblikovani i programirani na različit način.

Baterija
Vaš slušni aparat je minijaturni elektronski uređaj kojeg pokreću 
specijalne baterije. Da biste aktivirali slušni aparat, morate staviti 
novu bateriju u kućište za bateriju. Pogledajte kako u odeljku 
"Zamenite bateriju".

PLAVA školjka, tekst ili tačka 
označavaju LEVI aparat.

CRVENA školjka, tekst ili 
tačka označavaju DESNI 
aparat

Kućište baterije 

Potražite na prvim stranama 
odeljka Opis da nađete 
veličinu baterije vašeg 

aparata
Povucite da biste 
otvorili

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Uključivanje i isključivanje aparata
Kućište baterije koristi se takođe za uključivanje i isključivanje 
aparata. Da biste očuvali bateriju pobrinite se da aparat bude isključen 
kada ga ne nosite.

Kada menjati bateriju
Kada bude vreme da se baterija zameni čućete po dva bip zvuka u 
umerenim intervalima sve dok se baterija ne isprazni.

Dva bip zvuka 
= baterija je slaba

Četiri bip zvuka 
= baterija se ispraznila

Savet u vezi održavanja baterije
Da biste obezbedili da slušni aparat uvek radi nosite rezervnu bateriju 
sa sobom ili zamenite bateriju pre nego što izađete iz kuće.

Uključite 
(pritisnite 
ON)
Zatvorite 
kućište 
baterije 
smestivši 
bateriju.

Isključite 
(pritisnite 
OFF)
Otvorite 
kućište 
baterije

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Pokretanje
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Zamenite bateriju
2. Odlepite 3. Umetnite

Otvorite do kraja 
kućište baterije 
Izvadite bateriju.

Odlepite nalepnicu 
koja se nalazi na + 
strani nove baterije.

Umetnite novu 
bateriju u kućište. 
Vodite računa da se 
oznaka + poklapa sa + 
na kućištu baterije.  

1. Izvadite

Višenamenska 
alatka

Zatvorite kućište baterije. Aparat 
će odsvirati melodiju. Držite aparat 
blizu uva kako biste čuli melodiju.

Višenamenska alatka se može 
koristiti za menjanje baterije. 
Koristite namagnetisani kraj da biste 
izvadili i umetnuli baterije.

Višenamensku alatku obezbeđuje 
vaš distributer.

4. Zatvoreno Savet

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Briga o slušnom aparatu
Kada rukujete slušnim aparatom, držite ga iznad meke površine da 
biste izbegli oštećenje ako ga ispustite.

Čišćenje aparata 
Pažljivo iščetkajte ostatke nečistoće sa otvora mikrofona sa čistom 
četkicom. Nežno četkicom prebrišite površinu.

VAŽNA NAPOMENA
Koristite meku, suvu tkaninu da očistite slušni aparat. Nikada ga ne smete 
prati ili potapati u vodu i druge tečnosti.

Otvor za 
ventilaciju

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Otvor za ventilaciju čistite gurajući četkicu kroz otvor uz njeno lagano 
okretanje.

Otvori 
mikrofona

Otvor za 
ventilaciju

Rukovanje



26 27  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Ako je otvor za ventilaciju vrlo malen, možda će vam biti potrebna 
specijalna alatka za čišćenje. Molimo vas kontaktirajte svog 
distributera.

Višenamenska alatka za baterije i čišćenje
Višenamenska alatka poseduje magnet koji olakšava zamenu 
baterije u slušnom aparatu. Takođe poseduje i četkicu i žičanu omču 
za čišćenje i odstranjivanje ušne masti. Ako vam je potrebna nova 
višenamenska alatka molimo vas da se obratite vašem distributeru.

Četkica

MagnetŽičana omča

VAŽNA NAPOMENA
Višenamenska alatka ima ugrađen magnet. Držite alatku na udaljenosti od 
30 cm od kreditnih kartica i ostalih uređaja koji su osetljivi na magnet.
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Zamena filtera
Ako primetite smanjen kvalitet zvuka, vreme je da se promene filteri. 

Molimo vas potražite sledeće strane za uputstvo o tome kako da 
zamenite odgovarajuće filtere.

VAŽNA NAPOMENA
Uvek koristite istu vrstu filtera za mast, kao onu koja je originalno bila 
priložena uz ovaj aparat. 

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica o upotrebi ili zameni filtera za mast, 
obratite se svom distributeru. 

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Zamena ProWax miniFit filtera 
(ne žičani IIC & CIC V2 75)

2. Zamena 3. Postavljanje

Izvadite alatku 
iz kućišta. Alatka 
ima dva vrha, 
jedan prazan za 
odstanjivanje i jedan 
sa novim ProWax 
miniFit filterom.

Ubacite prazan vrh 
u ProWax mini filter 
u slušnom aparatu i 
izvucite ga napolje.

Ubacite novi ProWax 
mini filter koristeći 
novi vrh, odstranite 
alatku i bacite je u 
kantu za smeće.

1. Alat

Novi 
filter



30 31

Zamenite filter ProWax  
(za sve aparate osim IIC & CIC ne žični)

2. Izvadite 3. Umetnite

Izvadite alatku iz 
omota. Alatka ima 
dve iglice, jednu 
praznu za vađenje 
i drugu sa novim 
filterom ProWax.

Pritisnite praznu 
iglicu u filter ProWax 
u aparatu i izvadite 
je.

Umetnite novi filter 
ProWax koristeći drugu 
iglicu, izvadite alatku i 
bacite je.

1. Alatka

Novi 
filter

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Zamenite T-Cap filter  
(aparati sa baterijama veličine 10)

2. Izvadite 3. Umetnite

Izvadite alatku iz 
ambalaže. Alatka 
ima dva kraja, jedan 
za vađenje i drugi sa 
novim T-Cap filterom.

Pritisnite alatkinu 
viljuškicu ispod 
gornjeg vrha 
korišćenog T-Cap 
filtera i podignite ga 
van.

Umetnite novi T-Cap 
filter i izvadite alatku 
lagano je okrećući. 
Bacite alatku posle 
upotrebe.

1. Alatka

novi filter
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Zamenite O-Cap filter  
(aparati sa baterijama veličine 312 i 13)

2. Izvadite 3. Umetnite

Izvadite alatku iz 
ambalaže. Alatka 
ima dva kraja, jedan 
za vađenje i drugi sa 
novim O-Cap filterom.

Gurnite usmereni 
kraj alatke u 
korišćeni O-Cap filter 
i izvucite ga.

Umetnite novi O-Cap 
filter koristeći drugi 
kraj alatke, izvadite 
alatku i bacite je.

1. Alatka

novi filter

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Umetnite aparat

Aparat držite tako da crvena tačka 
bude okrenuta gore. Vrh slušnog 
aparata stavite u vaš ušni kanal.

Nežno povucite uvo prema spolja 
i ugurnite slušni aparat u vaš 
ušni kanal, lagano okrećući ako je 
potrebno. Sledite prirodnu konturu 
ušnog kanala.

Korak 1 Korak 2



34

Izvadite vaše slušne aparate
Slušni aparat držite za nit za povlačenje (ako je dostupna).
Nežno povucite aparat iz ušnog kanala.

Ako vaš aparat nema nit za povlačenje, možete ga izvaditi 
povlačenjem ivice aparata.

VAŽNA NAPOMENA
NE SMETE koristiti vrata kućišta baterije kao ručicu da biste stavljali ili 
skidali aparate. Ona nisu konstruisana za tu namenu.

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Karakteristike i pribor po izboru
Karakteristike i pribori opisani na sledećim stranicama su po izboru. 
Molimo vas kontaktirajte svog distributera da biste saznali kako se 
programira vaš slušni aparat.

Ukoliko se suočavate sa teškoćama prilikom slušanja, možda vam 
mogu pomoći specijalni programi. Njih programira vaš distributer.

Zapišite situacije u kojima imate teškoće u slušanju i za koje vam 
treba pomoć.

Isključite zvuk na slušnom aparatu (po izboru)
Funkciju isključivanja zvuka koristite kada treba da utišate aparat 
tokom nošenja.

VAŽNA NAPOMENA
Funkciju isključivanja zvuka nemojte koristiti kao prekidač za isključivanje 
aparata, jer u ovom režimu aparat i dalje troši bateriju.

Primenite vrlo dug pritisak na 
taster da isključite zvuk na 
aparatu. 
Da biste ponovo aktivirali aparat, 
kratko pritisnite taster.

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Opcije
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Pritisnite na taster da menjate program. Primenite 
kratki pritisak ukoliko se za menjanje programa koristi 
pritiskajući taster, i dugi pritisak ako se on koristi 
takođe i za kontrolu jačine zvuka.

Primetite da ako imate dva sinhronizovana aparata, 
(oba aparata odgovaraju kada se rukuje bilo kojim 
tasterom), DESNI aparat prebacuje se pomeranjem u 
napred iz npr. programa 1 u 2, a LEVI aparat prebacuje 
se u nazad iz npr. programa 4 u 3.

Ako vaši aparati rade odvojeno, morate pritiskati 
tastere na svakom aparatu. 

Promena programa (po izboru)
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa.
Njih programira vaš distributer.

Popunjava distributer
 

Program Zvuk koji ćete čuti 
kada sa aktivira

Kada da se koristi

1 “1 bip zvuk”

2 “2 bip zvuka”

3 “3 bip zvuka”

4 “4 bip zvuka”

Promena programa:

 Odvojen  Sinhronizovan

 LEVI  DESNI

 Kratki pritisak  Dugi pritisak

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Kratki pritisak na 
DESNOM aparatu 
pojačava jačinu zvuka.

Kratki pritisak na 
LEVOM aparatu 
smanjuje jačinu 
zvuka.

Čujete 2 "bip" 
zvuka na 
nivou početne 
jačine zvuka

Okrenite u napred da 
pojačate zvuk

Okrenite u nazad da 
utišate zvuk

GORE DOLE 

Promenite jačinu zvuka sa pritiskajućim 
tasterom (po izboru)

Pritisak na taster omogućava vam da podesite jačinu zvuka. Prilikom 
pojačavanja ili utišavanja zvuka možda ćete čuti “klik”.

Promenite jačinu zvuka točkićem za jačinu  
(po izboru)

Točkić za jačinu zvuka omogućava vam da podesite jačinu zvuka. 
Prilikom pojačavanja ili utišavanja zvuka možda ćete čuti “klik”.

Popunjava distributer
Promena jačine zvuka  LEVI  DESNI

MAKSIMUM

POČETNI 
NIVO

MINIMUM

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Brzi reset
Ukoliko želite da se vratite na standardne postavke aparata koje je 
programirao distributer, jednostavno otvorite i zatvorite kućište 
baterije.

Otvoreno Zatvoreno

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  

Pribor za bežični rad (po izboru)
Radi poboljšanja rada vašeg bežičnog slušnog aparata, na 
raspolaganju je širok spektar pribora za bežični rad.

ConnectLine
ConnectLine je familija 
proizvoda koji vam omogućavaju 
da primate audio signale sa 
televizora, telefona, muzičkih 
plejera, personalnih računara ili 
eksternog mikrofona bežično, 
putem svog slušnog aparata.

Daljinski upravljač
Daljinski upravljač daje 
mogućnost promene programa, 
podešavanja jačine ili utišavanja 
slušnog aparata.

Za više informacija obratite se 
vašem distributeru ili posetite 
sajt www.audiovox.rs
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Ostale opcije (po izboru)
Telekoil (Telecoil)
Telekoil vam pomaže da čujete bolje kada koristite 
telefon sa ugrađenom petljom ili kad ste u zgradama 
sa telelup sistemima kao što su pozorišta, crkve ili 
učionice. Ovaj simbol ili sličan znak prikazuje se svuda 
gde je instalisan telelup.

Auto telefon
je program koji se automatski aktivira kada vaš 
telefon ima ugrađen telelup (videti gore). Magnet 
treba da se postavi na telefon, odmah pored izlaza za 
zvuk.

Za više informacija obratite se vašem distributeru.

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Potrebno je da se upoznate sa 
narednim opštim upozorenjima 
pre upotrebe slušnog aparata radi 
vaše lične bezbednosti i pravilnog 
rukovanja.

Imajte na umu sa slušni aparat neće 
vratiti normalan sluh, neće poboljšati 
stanje sluha. Osim toga, imajte na 
umu, da u većini slučajeva, ne redovno 
nošenje slušnog aparata neće uticati 
da dobijete potpunu korist od slušnog 
aparata.

Posavetujte se sa vašim distributerom 
ako primetite neočekivane radnje ili 
ponašanja slušnog aparata.

Upotreba slušnih aparata  
• Slušni aparati treba da se koriste 

isključivo prema uputstvima i da ih 
podešava distributer. Nepravilna 
upotreba može izazvati iznenadan i 
trajan gubitak sluha. 

• Nikada ne dopuštajte drugim licima 
da nose vaš slušni aparat pošto 
nepravilna upotreba može izazvati 
trajno oštećenje njihovog sluha.

Opasnosti od gušenja i rizik od 
gutanja baterija
• Slušni aparati, njihovi delovi i 

baterije treba da se drže van 
domašaja dece ili bilo koga drugog ko 
bi mogao progutati ove stvari ili na 
drugi način naneti sebi povrede.

• Baterije se ponekada greškom 
zamene za tablete. Zbog toga 
pažljivo proverite svoje lekove 
pre nego što progutate bilo kakve 
tablete. 

• Većina slušnih aparata može se 
na zahtev nabaviti sa zaštitom za 
kućište baterije. Ovo se preporučuje 
kod beba, male dece, i osoba sa 
poteškoćama u učenju.

• Deca ispod 3 godine (36 meseci) 
moraju uvek koristiti zaštitno kućište 
za baterije. Ovo je moguće kod BTE, 
miniBTE, RITE i miniRITE slušnih 
aparata.

Ukoliko se dogodi da se proguta 
baterija ili slušni aparat, smesta se 
obratite lekaru. 

Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje vam 

preporuči vaš distributer. Baterije 
lošeg kvaliteta mogu da procure i 
izazovu telesne povrede. 

• Nikada ne pokušavajte da punite 
baterije i nikada ih nemojte 
spaljivati. Postoji rizik da će baterije 
eksplodirati.

Upozorenja 
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Nepravilan rad
• Budite svesni mogućnosti da slušni 

aparat može prestati da radi bez 
prethodnog upozorenja. Imajte ovo 
na umu kada zavisite od znakova 
upozorenja (npr. kad ste učesnik u 
saobraćaju). Slušni aparati mogu 
prestati da funkcionišu, na primer 
ako su baterije istrošene ili je cevčica 
zapušena vlagom ili ušnom mašću.   

Aktivni implantati
• Sa aktivnim implantatima mora 

se iskazati poseban oprez. 
Uopšteno, treba da se slede 
uputstva i preporuke proizvođača 
implantabilnih defibrilatora i 
pejsmejkera u vezi upotrebe 
mobilnih telefona.

• Magnet za telefon i višenamenske 
alatke (koja ima ugrađen magnet), 
držite na rastojanju većem od 30 cm 
od implanta, npr (nemojte ga nositi u 
džepu od košulje)

• Ako imate aktivni moždani 
implantat, molimo obratite se 
proizvođaču svog implantabilnog 
uređaja za informacije vezane za 
rizik pojave smetnji.

Rendgenski zraci, CT, MR, PET 
skeneri i elektroterapija   
• Skinite svoj slušni aparat tokom 

snimanja na rendgenu, CT / MR / PET 
skenerima, tokom elektroterapije ili 
operacije, jer slušni aparat može da 
se ošteti kada se izloži dejstvu jakih 
polja.

Toplota i hemikalije
• Slušni aparat nikada ne smete 

izlagati ekstremnim temperaturama, 
npr. ostaviti ga u parkiranom 
automobilu na suncu. 

• Slušni aparat se ne sme sušiti u 
mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj 
drugoj rerni. 

• Kozmetički preparati, sprejevi za 
kosu, parfemi, losioni posle brijanja, 
losioni za sunčanje i sprejevi protiv 
insekata mogu oštetiti slušni aparat. 
Uvek skinite slušni aparat pre 
upotrebe ovih proizvoda i sačekate 
neko vreme da se preparati osuše 
pre ponovnog stavljanja aparata.

Upozorenja 
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Aparat Power
• Mora se primeniti naročita pažnja 

i opreznost prilikom odabira, 
podešavanja i korišćenja slušnog 
aparata kod kojeg maksimalni 
kapacitet zvučnog pritiska 
prelazi 132 dB SPL (IEC 711) jer 
može postojati rizik od oštećenja 
preostalog čula sluha korisnika 
slušnog aparata.

Za informacije o tome da li je vaš 
aparat tipa power, pogledajte poleđinu 
ovog prospekta. 

Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati, olive ili šeširići mogu 

izazvati pojačano nakupljanje ušne 
masti.  

• Pored toga, materijali koji inače nisu 
alergeni mogu u retkim slučajevima 
izazvati iritaciju kože ili neko drugo 
neuobičajeno stanje.

Ako se pojave ovakvi efekti, molimo da 
se obratite lekaru za savet.

Interferencija
• Vaš slušni aparat je temeljno 

ispitan na interferenciju, u skladu 
sa najstrožim međunarodnim 
standardima. Međutim, može se 
pojaviti interferencija između vašeg 
slušnog aparata i drugih uređaja 
(npr. nekih mobilnih telefona, 
sistema koji rade u građanskom 
pojasu i alarmnih uređaja u 
prodavnicama). Ako se ovo dogodi, 
povećajte udaljenost između 
aparata i tog uređaja.

Upozorenja 
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Simptom Mogući uzroci Rešenja

Nema zvuka

Istrošena baterija Zamenite bateriju

Zapušen otvor izlaza zvuka Očistite izlaz zvuka ili zamenite filter ušne masti

Zapušen ulaz mikrofona Očistite ulaz mikrofona ili zamenite filter (T-Cap ili O-Cap)

Isprekidan ili  
utišan zvuk

Zapušen otvor izlaza zvuka Očistite izlaz zvuka ili zamenite filter ušne masti

Vlaga Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom

Istrošena baterija Zamenite bateriju

Pištanje
Slušni aparat nije pravilno stavljen Ponovo stavite slušni aparat

Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu Obratite se lekaru radi pregleda ušnog kanala

Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne rešava problem obratite svom distributeru za pomoć.

Vodič za otklanjanje problema

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Otpornost na vodu i prašinu (IP68)
Vaš slušni aparat je zaštićen od prašine 
i prodiranja vode, što znači da je 
dizajniran za svakodnevnu upotrebu, 
dakle ne morate brinuti o znoju ili 
kvašenju na kiši. Ukoliko vaš slušni 
aparat dođe u dodir sa vodom, pratite 
sledeće smernice:

1. Nežno obrišite svu vodu.

2. Otvorite vrata kućišta baterije, 
izvadite bateriju i nežno obrišite 
ostatke od vode.

3. Ostavite vrata kučišta otvoreno oko 
30 minuta.

4. Stavite novu bateriju.

VAŽNA NAPOMENA
Nemojte nositi slušni aparat tokom sportskih aktivnost naručito vodenih.
Nemojte vaš slušni aparat potapati u vodu ili druge tečnosti

Uslovi korišćenja
Radni uslovi Temperatura: +1°C  do +40°C

Relativna vlažnost: 5% do 93%

Skladištenje i uslovi 
transporta

Temperatura i  vlažnost ne bi trebalo da pređu 
naznačene granične vrednosti tokom perioda 
transporta i skladištenja:

Temperatura: -25°C do +60°C
Relativna vlažnost: 5% do 93%
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Vaši slušni aparat je pod ograničenom 
garancijom koju izdaje proizvođač za 
period od 12 meseci od dana isporuke. 
Ograničena garancija pokriva kvarove 
u izradi i materijalu slušnog aparata, 
ali ne i dodatnu opremu kao što su 
baterije, cevčica, filteri protiv ušne 
masti itd. Kvarovi koji nastanu usled 
nepravilnog rukovanja ili održavanja, 
prekomerne upotrebe, nezgoda, 
popravki od strane neovlašćenih 
lica, izlaganje uslovima koji izazivaju 
koroziju, fizičkim promenama vašeg 
uva, oštećenja nastala unošenjem 
stranih tela u aparat ili nepravilno 
podešavanje NISU pokriveni 
ograničenom garancijom i mogu je 
poništiti. Navedena garancija nema 
uticaja na bilo koja prava koja imate 

prema važećem zakonu o trgovini 
robom široke potrošnje u vašoj zemlji. 
Vaš distributer može izdati garanciju 
koja može biti povoljnija od ove 
ograničene garancije. Molimo da nam 
se obratite za opširnije informacije.

Ako je potreban servis 
Odnesite slušni aparat svom 
distributeru koji će možda moći da 
odmah reši manje probleme i izvrši 
podešavanja.

Međunarodna garancija
Ime i prezime vlasnika:  _______________________________________________

Distributer: ________________________________________________________

Adresa distributera: __________________________________________________

Telefon distributera:  _________________________________________________

Datum kupovine: ____________________________________________________

Garantni rok: ___________________ Mesec: _____________________________

Levi model: ____________________ Serijski br.: __________________________

Desni model: ___________________ Serijski br.: __________________________

Veličina baterije:  ____________________________________________________

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Tehnički podaci 
Slušni aparat sadrži radio predajnik 
koji koristi kratkotalasnu magnetnu 
indukcionu tehnologiju na 3,84 MHz. 
Snaga magnetnog polja predajnika 
manja je od -42 dBμA/m@10m. 

Emisiona snaga radio sistema je daleko 
ispod međunarodnih dozvoljenih 
granica za izlaganje ljudi. Radi 
poređenja, zračenje slušnog aparata 
je niže od elektromagnetnog zračenja 
npr. halogenih sijalica, računarskih 
monitora, mašina za pranje suđa, 
itd. Slušni aparat je u saglasnosti 
sa međunarodnim standardima o 
elektromagnetnoj kompatibilnosti. 

Zbog ograničene veličine aparata, sve 
relevantne oznake odobrenja nalaze se 
u ovom dokumentu. 

Bežični aparati IIC, CIC i MIC sadrže 
modul sa: 

FCC ID: U28FU2CICWL
IC: 1350B-FU2CICWL

Bežični aparati ITC, HS i FS sadrže 
modul sa: 

FCC ID: U28FU2ITE
IC: 1350B-FU2ITE

Aparat je usklađen sa odeljkom 15 
FCC regulative i dozvole kanadske 
industrije.

Rad uređaja mora da zadovolji sledeća 
dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme izazvati štetnu 

interferenciju, 

2. uređaj mora prihvatiti bilo koju 
primljenu interferenciju, uključujući 
interferenciju koja može izazvati 
neželjeno funkcionisanje aparata. 

Promene ili izmene na opremi koje nisu 
izričito odobrene od strane odgovorne 
osobe za usaglašenost mogu poništiti 
ovlašćenje korisniku da tu opremu 
upotrebljava.

Više informacija na: www.oticon.global

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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Oticon ovim izjavljuje da je ovaj slušni 
aparat u saglasnosti sa suštinskim 
zahtevima i drugim relevantnim 
odredbama Direktive 2014/53/EU.

Deklaracija o usaglašenosti dostupna 
je na:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

Otpadom koji potiče od 
elektronske opreme 
mora se rukovati u 
skladu sa lokalnim 
propisima.

Aparat Power      Da      Ne

Pregled podešavanja slušnog aparata

Levi Desni

 Da  Ne Kontrola jačine zvuka  Da  Ne

 Da  Ne Izbor programa  Da  Ne

 Da  Ne Isključivanje zvuka  Da  Ne

Indikatori kontrole jačine zvuka

 Uključen  Isključen “Beep” na min/maks jačini zvuka  Uključen  Isključen

 Uključen  Isključen “Klik” pri promeni jačine zvuka  Uključen  Isključen

 Uključen  Isključen “Beep” pri željenoj jačini zvuka  Uključen  Isključen

Indikatori baterije

 Uključen  Isključen Upozorenje na istrošenu bateriju  Uključen  Isključen

  Opis    Pokretanje    Rukovanje    Opcije    Upozorenja    Dodatne informacije  
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IP broj 
Označava klasu zaštite od štetnih prodiranja vode i čestica prema standardu EN 
60529:1991/A1:2002.
IP6X označava totalnu zaštitu od prašine. IPX8 označava zaštitu od efekata 
kontinuiranog potapanja u vodu.

Opis simbola korišćenih na propisanoj oznaci na pakovanju
Držati na suvom
Označava da medicinsko sredstvo treba da bude zaštićeno od vlage.

Simbol za oprez
Konsultujte uputstvo za upotrebu za upozorenja i mere opreza.
Kataloški broj
Označava kataloški broj proizvođača tako da medicinsko sredstvo može  
biti identi)kovano.
Serijski broj
Označava proizvođačev serijski broj, tako da je moguće identi)kovati pojedinačno 
medicinsko sredstvo.

Opis simbola korišćenih u ovoj brošuri
Upozorenja
Tekst koji je obeležen simbolom za obeležavanje mora se pročitati pre upotrebe 
proizvoda.
Proizvođač
Uređaj je proizveden od strane proizvođača čiji naziv i adresa su navedeni pored 
simbola. Označava proizvođača medicinskog sredstva u skladu sa Direktivama 
EU90/385/EEZ, 93/42/EEZ i 98/79/EU.
CE znak
Uređaj je u skladu sa Direktivom za medicinska sredstva 93/42/EEZ.
Ćetvorocifreni broj označava identi)kaciju tela za ocenu usaglašenosti.
Elektronski otpad (WEEE)
Reciklirajte vaše slušne aparate, prateće proizvode ili baterije u skladu sa lokalnim 
propisima, ili ih vratite vašem isporučiocu slušnih aparata radi odlaganja u otpad. 
Elektronska oprema pokrivena je Direktivom 2012/19/EU o otpadu i elektronskoj 
opremi (WEEE).
Oznaka usklađenosti sa propisima (RCM)
Proizvod je usaglašen sa zahtevima o električnoj bezbednosti, EMK i zahtevima 
za radio spektrom za proizvode koji su isporučeni na tržište Australije ili Novog 
Zelanda.
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